全省实验室内质控数据室间比对活动注意事项

由于2012年福建省实验室内质控数据室间比对系统进行全面升级，凡参加室内质控数据实验室间比对活动的单位将全部使用新版软件（ClinetLabIQC3.6.6）
。实验室以前所使用的软件ClinetLabIQC3.6将作废。另外，室内质控软件客户端需升级，程序已经把自动升级包挂上去了，打开程序就会提示有自动升级，软件客户端升级后才能下载和填报数据。请在安装前详细阅读以下注意事项：
由于更换新版软件，以前使用的软件（3.6版）将不能使用，如需要对以前的质控数据进行保存的，请在安装软件前在手工上报处（3.6版）将原始的数据进行导出为电子表格形式保存。

电脑中安装有旧版软件时（可以在“我的电脑”中搜索ClinetLabIQC文件夹），请注意，不可将ClinetLabIQC3.6.6安装到与旧版软件相同的盘区，否则容易出现“版本错误”提示。

ClinetLabIQC3.6.6软件安装、操作方式与旧版软件相同，主要流程为：

登录    下载编码     设置本地仪器、试剂编码     设置2022年质控计划（增加年份    下载批号     设置质控项目    手工上报    网络上传数据     已上报数据查询     成绩查询

软件将使用自主上传质控品批号功能，具体操作如下：

（1）实验室参加临床检验中心的室内质控实验室间比对活动，如果是采用省临检中心统一配发质控品时，应从下载省临床检验中心质控物批号，否则由于质控物批号不正确将导致上传数据错误。具体操作是：在【室内质控计划】中找到【质控物批号】，点击年份右侧的【下载质控物批号】，在弹出框中选择专业、年份后在列表中选择双击实验室使用的批号，选择完成后点击【关闭】
（2）实验室参加临床检验中心的室内质控实验室间比对活动，如果是采用实验室自购的质控品，那么临检中心批号列表中不存在需要的批号，同样在【下载质控物批号】界面中请点击【上传批号】按钮，之后会出现批号、厂商、生产时间、有效日期和定性测定标准，请填写相关信息，然后点上传即可。

注：实验室必须点击【下载质控物批号】进行批号下载或上传批号，否则实验室将无法上传数据。（点击质控物批号，要查看是否来自于“临检中心”，只有来自于“临检中心”的批号，才可以上传数据）。
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5. 手工上报处，在选择专业、年份、月份以及项目后请在中间框体中的方法、试剂和校准物下拉菜单中选择你实验室使用的方法、试剂，点击右侧的【保存】按钮后方可填写数据。在填写数据表中增加了测定次数，请注意填写。
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6. 请在发送数据成功后到已上报数据查询中进行查询，以确保实验室数据上传成功。

7. 新增实验室单位，新版软件（ClinetLabIQC3.6.6）以邮件发送至您室间质评申请时登记的邮箱。
